Pour le diagnostic in vitro

Ce

cue

Commencez ici



Cue Health

Configurer votre compte Cue

Téléchargez I'application Cue Health App depuis I'App®
Store® d’Apple ou le Google Play Store™ sur votre
apparell intelligent mobile. Rendez-vous sur www.cue-
health.com pour obtenir la liste des appareils compati-
bles. Suivez les instructions a I'écran pour créer votre
compte et jumeler votre lecteur de cartouches Cue a
votre appareil mobile intelligent.



Connecter le lecteur de cartouche a
I’alimentation

Lorsque vous y étes invité sur I'application Cue Health,
connectez votre lecteur de cartouche directement a
I'alimentation a 'aide de I'adaptateur d’alimentation et
du céble de recharge USB Cue fournis.



Trouver le code QR du lecteur de cartouche

Tournez votre lecteur de cartouche a I’'envers afin
que le bas du lecteur de cartouche soit orienté vers
le haut et que vous puissiez voir le code QR.

Le code QR se trouve au bas du lecteur de
cartouche.
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Associer le lecteur de cartouche a
I’appareil mobile

Lorsque vous y étes invité sur I'application Cue Health,
réglez la caméra afin que le code QR soit visible a
I'écran et soit a I'intérieur du contour de capture.

Lorsque le code QR est reconnu, le lecteur de cartouche
est jumelé en toute sécurité a I'appareil mobile intelligent.



Le lecteur de cartouche Cue est prét a
I’emploi

Pour commencer a utiliser le lecteur de cartouche
pour exécuter des tests, ouvrez I'application Cue
Health et suivez les instructions a I'écran.
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Bienvenue a Cue®

Bienvenue

Ce guide vous aidera a commencer a utiliser le systeme de
surveillance Cue Health et I'application mobile Cue Health (Cue
Health App).

Commencer

Voir la page opposée pour les instructions sur le téléchargement
de I'application Cue Health, la création de votre compte Cue et la
configuration de votre lecteur de cartouches Cue.

Questions
Composez le (833) CUE-TEST - (833) 283-8378

Cue et le logo Cue sont des marques déposées de Cue Health Inc.

Apple et App Store sont des marques déposées d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays
et régions.

Google Play est une marque déposée de Google LLC.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant a Bluetooth SIG, Inc. et
toute utilisation de ces marques par Cue est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux
de leurs propriétaires respectifs.
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A propos du systéme de
surveillance Cue Health

Lecteur de cartouche Cue
Votre lecteur s’apparie a
I'appareil intelligent mobile,
accepte les cartouches
spécifiques aux tests Cue et
effectue les tests.

Base de chargement sans fil*
"anneau lumineux s’allume
lorsque le lecteur de

cartouches est connecté et

en mode de recharge.

* La base de chargement sans fil est
vendue séparément comme accessoire
du systéme de surveillance Cue Health.



A propos du systéme de
surveillance Cue Health

Votre lecteur de cartouches Cue
communique avec I'application
Cue Health grace a la technologie
sans fil BLUETOOTH® sécurisée.

Un lecteur de cartouches Cue
peut étre utilisé avec plusieurs
appareils mobiles intelligents,
mais un seul appareil inteligent a
la fois peut se connecter a un
lecteur de cartouches pour
effectuer un test et recevoir les
résultats du test.



Chargement du lecteur de cartouche

Chargement avec USB

Votre lecteur de
cartouches Cue peut
étre rechargé rapide-
ment directement a
I’aide d’un céble par
I'intermédiaire du port .-
USB situé sur le lecteur.

Votre lecteur de
cartouches Cue se
recharge sans fil
lorsqu’il est connecté a
la base de chargement ...,
sans fil (accessoire ~ *-m -
optionnel)*.



Voyants lumineux

Les voyants du lecteur de
cartouche communiquent
I'état de I'appareil

Le lecteur de cartouches Cue
dispose de 5 voyants lumineux
a DEL situés sur le dessus du
lecteur de cartouches Cue.

Les voyants fournissent une
rétroaction rapide sur I'état du
lecteur de cartouches Cue et
de 'application Cue Health.

Les lumieres affichent des
motifs uniques pour communi-
quer I'état de chargement, le
niveau de la batterig, les invites
pour les actions de test, I'état
du test et les erreurs de test.



Niveau de charge de la batterie

Lorsque le lecteur de cartouches est branché sur le secteur, les
voyants s’allument puis clignotent successivement pour indiquer le
niveau de charge de la batterie.

Les lumiéres La batterie est La batterie
s’allument de fagon chargée a 80 % est chargée a
séquentielle 20 %

Invites pour une action
Pendant I'exécution d’un test ou a la fin d’un test, les voyants lumineux
se déplacent de haut en bas ou en sens inverse.

Insérez la baguette Retirez la cartouche Cue
d'échantillon (avec la baguette d’échantillon a I'intérieur)
avec I'écouvillonnage du lecteur de cartouche Cue
recueilli dans la
cartouche Cue
Alertes

Lors de la connexion au lecteur de cartouches Cue ou au début d’un
test, les voyants lumineux clignotent selon différents schémas.

Les voyants

clignotent lorsque Erreur, consultez
Les voyants la cartouche Cue I"application
clignotent ou la baguette Cue Health
lorsqu’ils sont d'échantillon Cue pour plus de détails
connectés est inséré.
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